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Proyek akhir ini dibuat aplikasi untuk mengklasifikasi 
kelainan ritme  jantung  dengan menggunakan  gambar 
sinyal  Elektrokardiografi(EKG).  Gambar  diproses 
dengan  menggunakan  Integral  Proyeksi  untuk  dicari 
informasinya  dan  menerapkan  Image  Prosesing. 
Informasi yang dicari berupa gelombang QRS, interval 
antar  gelombang  QRS  dan  ada  tidaknya  gelombang 
tambahan. Input adalah gambar sinyal EKG yang dicari 
cirinya atau informasinya. Ciri atau informasi tersebut 
digunakan sebagai masukkan metode jaringan syaraf 
tiruan  backpropagation  untuk  diklasifikasi  menjadi 
kelainan  ritme  jantung.  Hasil  keluaran  adalah  jenis 
kelainan  ritme  jantung  (  normal  sinus  rhythm  (nsr), 
sinus  brady,  sinus  tachicardia  dan  irreguler)  dengan 
learning rate  0.018450    dan  error  simpangan  sebesar 
2.5 %, sehingga tingkat keberhasilan sebesar 97.5 %. 
 
Kata  kunci  :  Elektrokardiografi(EKG),  integral 
proyeksi,  image  prosesing,  jariangan  syaraf  tiruan, 
backpropagation. 
 
1.  Pendahuluan 
Sinyal  elektrokardiografi(EKG)  adalah  sinyal 
yang dihasilkan dari irama jantung yang kontinyu.[8] 
Sinyal ini memiliki informasi yang merepresentasikan 
kondisi  jantung.  Untuk  mengambil  informasi  ini 
tidaklah  mudah,  diperlukan  ilmu  dan  analisa  yang 
menyangkut tentang bidang kardiologi. 
Permasalahan  yang menjadi  landasan  dari  tugas 
akhir  ini  adalah  bahwa  terdapat  alat  pengambilang 
sinyal elektrokardiografi yang belum diolah dan tidak 
dapat  menyimpulkan  kelainan  sinyal  jantung  yang 
diperuntukkkan sebagai analisa dalam pembelajaran di 
salah satu perguruan tinggi negeri di surabaya. Institusi 
tersebut adalah politeknik elektronika negeri surabaya. 
Dalam  institusi  tersebut,  alat  yang  digunakan 
adalah  Biopac  yang  berada  di  laboratorium  medikal 
elektronika  .  Pemanfaatan  alat  tersebut  sangat 
dibutuhkan sebagai bahan analisa sinyal jantung yang 
diambil  dari  mahasiswa.  Sehingga  mahasiswa  dapat 
mengetahui informasi yang menyangkut kelainan ritme 
jantung seperti Normal Sinus Rhythm (NSR), Sinus Brady, 
Sinus Tachycardia dan Irreguler.  
Sinyal  yang  diambil  dilakukan  proses  dengan 
pemrosesan  sinyal.  Namun,  dalam  proyek  akhri  ini 
pengenalan  sinyal  ritme  elektrokardiografi  tersebut 
dilakukan  dengan  menggunakan  pemrosesan  image. 
Sehingga  pendekatannya  dirubah  dari  domain  frekuensi 
menjadi  domain  spasial.  Target  awal  pemrosesan  secara 
online,  namun  dalam  proyek  akhir  ini  akan  dilakukkan 
offlinenya  yang  berguna  untuk  klasifikasi  kelainan  ritme 
EKG.[9] 
Gambar sinyal EKG diproses dengan menggunakan 
integral  proyeksi  dan  jaringan  syaraf  tiruan  dengan 
melakukkan pendekatan pola sinyal yang dibinnerkan. Hal 
ini  akan  mempermudah  pengenalan  dan  mempercepat 
proses  identifikasi  ciri  gelombang  QRS,  interval  RR  dan 
ketidak samaan interval RR.[11]  
Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang 
timbul dalam pengerjaan proyek akhir ini antara lain adalah 
membuat  sistem  dengan  menggunakan  metode  jaringan 
syaraf  tiruan  backpropagation    dengan  learning  rate  dan 
error  terbaik  serta  membuat  system  yang  dapat 
mengklasifikasi  gambar  sinyal  elektrokardiografi  (EKG) 
sesuai dengan kelainan jantung dengan error terkecil. 
Proyek  akhir  ini  ditujukan  bagi  laboraturiun 
elektronika  medikal  sebagai  software  untuk  menganalisa 
sinyal  biopac  dengan  jenis  kelainan ritme  jantung(normal 
sinus  rhythm  (NSR),  sinus  brady,  sinus  tachicardia  dan 
irreguler). 
 
2.  Metodologi 
Metodologi  yang  digunakan  dalam  menyeleseikan 
proyek akhir ini 
 
Gambar 1 Sistem Pengenalan Kelainan Ritme EKG 2 
 
Penelitian ini akan dimulai dengan pengumpulan  
data  sinyal  pada  EKG.  Data  tersebut  berupa  file 
gambar  yang  mencerminkan  ritme  keadaan  jantung. 
Data  sinyal  pada  EKG  tersebut  kemudian  akan 
dipisahkan  kedalam  dua  bagian,  yaitu  data  untuk 
pelatihan dan data untuk pengujian. 
 
Terdapat  empat  jenis  data  yang  akan  dilakukan 
pengenalan  kelainan  ritme  jantung.  Ada  satu  normal 
sinyal ritme  EKG  dan ada tiga  kelainan ritme EKG. 
Data tersebut adalah sebagai berikut : 
 
1.  Normal Sinus Rhythm  
 
Gambar 2 Normal Sinus Rhythm 
 
Normal  sinus  rhythm  didapat  dari  hasil  pengamatan 
enam detik, ritme atau irama yang tetap, dan tidak ada 
denyut tambahan yaitu denyut yang terlalu cepat atau 
terlalu lambat. Ada 8 QRS dan gelombang  P  terlihat 
sama,  interval    PR    sebesar  160  milliseconds, 
normalnya 120 sampai 200 milliseconds . Ukuran lebar 
QRS sekitar  80 milliseconds , normalnya sekitar 120 
milliseconds. 
 
2. Kelainan Sinus Brady 
 
Gambar 3  Sinus Brady 
 
Gambar Sinus Brady merupakan hasil dari pengamatan 
enam detik, ritme atau irama yang tetap, dan tidak ada 
denyut tambahan, yaitu denyut yang terlalu cepat atau 
terlalu lambat. Ada 5 QRS  dan gelombang P terlihat 
sama, interval  PR sekitar 180 milliseconds, normalnya  
120  milliseconds  sampai    200  milliseconds.  Hal  ini 
sesuai  dengan  kriteria  sinus  rhythm,  tetapi  ritmenya 
lebih  lambat  dari  60  denyut  permenit.Ukuran  lebar 
QRS  sekitar  60  milliseconds,  normalnya  sekitar  120 
milliseconds. 
 
3. Kelainan Sinus Tachicardia 
 
Gambar 4 Sinus Tachicardia 
 
   Gambar Sinus Tachicardia merupakan pengamatan 
enam  detik,  ritme  atau  irama  yang  tetap,  dan  tidak  ada 
denyut tambahan yaitu denyut yang terlalu cepat atau terlalu 
lambat.Ada 12 QRS . Gelombang  P terlihat sama, interval  
PR sekitar  16 milliseconds. Hal ini sesuai dengan kriteria 
sinus rhythm, tetapi ritmenya lebih cepat dari 100 denyut 
permenit.  Ukuran  lebar  QRS  sekitar  60  milliseconds, 
normalnya sekitar 120 milliseconds. 
 
4. Kelainan Irreguler 
 
Gambar 5  Irreguler 
 
Dari gambar Irreguler sama dengan kriteria sinus rhytme, 
yang membedakannya adalah pada gelombang ini iramanya 
tidak teratur  dan adanya gap tanpa adanya gelombang yang 
muncul. 
 
Proses selanjutnya adalah memilih gambar EKG yang 
akan diteliti guna mengetahui kelainan ritme jantung.  
 
1.  Sampling dan Kuantisasi 
Pemrosesan  gambar  berukuran  750x300 
pixel  akan  dilakukan  sampling  5x5.  Jika  dalam 
pixel  5x5  terdapat  warna  pixel  hitam  atau 
sejenisnya  maka  akan  diinisialisasi  binner  1  jika 
tidak  akan  diinisialisasi  0.  Sehingga  hasil  dari 
sampling dan kuantisasi adalah fitur vektor dalam 
binner  dengan  ukuran  150x60.  Binner  tersebut 
nantinya akan digunakan untuk menemukan pola-
pola dengan menggunakan integral proyeksi.[10] 
 
2.  Ambil Vektor Ciri 
Ciri yang dimaksud adalah vector dari pola 




Gambar 6 Pola Gelombang QRS 
 
Melalukan  pengambilan  ciri  vektor  dari 
dalam array. Menjumlahkan nilai kolom dan baris 
untuk pengenalan pola gelombang QRS. 3 
 
 
3.  Integral Proyeksi 
Merupakan  penggunaan  integral 
proyeksi  pada  puncak  gelombang  QRS  dari 
fitur vector 0 10 10 10 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3.Dari  hasil  fitur  vektor  tersebut  digunakan 
untuk  membandingakan  fitur  vektor  pada 
gambar  sinyal  Elektrokardiografi  (EKG). 
Sehingga  akan  dihasilkan  letak  geombang 
QRS.[11]  
  Terdapat  kriteria  untuk  menentukan 
letak  puncak  gelombang  QRS.  Berikut  ini 
adalah kondisi tersebut. 
 
1.  Jumlah  fitur  ke  1,3,5  dan  6  pada  fitur 
vektor  gambar  sinyal  memiliki  jumlah 
sama  dengan  jumlah  nilai  pada  fitur  ke 
1,3,5  dan  6  fitur  vektor  QRS  yaitu 
berjumlah 0,10,0, dan 0.. 
2.  Fitur  vektor  ke-2  dan  ke-4  pada  fitur 
vektor  gambar  sinyal  memiliki  jumlah 
kurang dari 10. 
3.  Fitur vektor gambar sinyal ke-7 sampai ke-
16  memiliki  jumlah  kurang  dari tiga  dan 
tidak boleh bernilai nol. 
 
4.  Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation 
 
Hal  pertama  yang  dilakukan  adalah 
mengambil  data  asli  sebagai  data  training, 
sehingga menghasilkan bobot final yang terbaik. 
Untuk  proses  mapping  dilakukan  pemrosesan 
untuk  input  gambar  EKG  yang  baru  dengan 
hasil  bobot  dari  traning.  Sehingga  akan 
menghasilkan nilai, dimana nilai tersebut akan 
menentukan jenis kelainan jantung.[14] 
Untuk  lebih  jelasnya  proses 




Gambar 7 Sistem Backpropagation 
 
Proses  pertama  saat  umpan  maju  (feedforward) 
adalah 
  Setiap  unit  input  (Ii)  menerima  input  dan 
menyebarkan sinyal tersebut pada tiap hidden layer 
unit (Hj).  
  Setiap  hidden  unit  kemudian  akan  menghitung 
aktifasinya dan mengirim sinyal (f()j) ke tiap unit 
output. 
  Setiap  unit  output(Ok)  akan  menghitung 
aktifasinyal(f()k)  untuk  menghasilkan  respon 
terhadap input yang diberikan jaringan. Saat proses 
training,  setiap  unit  output  membandingkan 
aktifasinya(f()k)  dengan  nilai  target  (desired 
output) untuk menentukan besarnya error. 
  Berdasarkan  error  tersebut  dihitung  faktor  δk  . 
faktor  δk  digunakan  untuk  mendistribusikan  error 
dari output kembali ke layer sebelumnya.  
  Dengan cara  yang sama, faktor δk   juga dihitung 
pada  hidden  layer  unit  Hj  .  faktor  δk    digunakan 
untuk  memperbaharui  bobot  antara  hidden  layer 
dan input layer. 
 
Pembaharuan  bobot  Wjk  (dari  hidden  unit  Hj  ke 
unit output Ok) dilakukan bersamaan faktor dan aktivasi 
f()j dari hidden unit Hj. Sedangkan, pembaharuan bobot 
vij  (dari  input  unit  Ii  ke  hidden  unit  Hj)  dilakukan 
berdasarkan faktor δj dan aktivasi xi dari input. 
 
3.  Result 
Berikut hasil output Pengenalan kelainan ritme EKG 
 
Gambar 8 Sinyal EKG awal 
 
Gambar  sinyal  EKG  masih  dalam  bentuk  analog. 
Harus dilakukan konfersi ke digitan dengan merubah 
menjadi  grid-grid  agar  mudah  untuk  pengambilan 
informasi di dalam gambar sinyal EKG. 
 
 
Gambar 9  Hasil Tampilan Sinyal Setelah 
Sampling dan Kuantisasi 
 
Hasil  berupa  gambar  sinyal  yang  berupa  grid-
grid.  Sehingga  mudah  dilakukan  proses 





Gambar 10 Hasil Binner Hasil Sampling dan 
Kuantisasi 
Hasil dari proses sampling dan kuantisasi akan 
disimpan  dalam  file  txt  yang  isinya  berupa  file 
binner 1 atau 0. 
Proses  selanjutnya  adalah  mengambil 
informasi dari gambar EKG yang telah di sampling 
dan kuantisasi. Hasilnya seperti gambar 11 
 
 
Gambar 11 Hasil Pengambilan ciri 
 
    Setelah  ciri  didapatkan.  Maka  dilakukan 
klasifikasi  dengan  jaringan  syaraf  tiruan 








Untuk mengenali kelainan ritme pada sinyal 
jantung digunakan metode jaringan syaraf tiruan 
backpropagation. Dibawah ini beberapa uji coba 
yang dilakukan untuk menguji kehandalan metode 
yang digunakan. 
Tabel 1 adalah tabel untuk ujicoba metode 
dengan  merubah    jumlah  data  training  dan 
melakukan  beberapa  kali  training  untuk 
mendapatkan error terkecil. hasilnya dapat dilihat 










Table 1 Ujicoba Dengan Jumlah Data Traning 
 
Tabel  1  adalah  tabel  hasil  uji  coba  metode 
dengan merubah jumlah data training dan  melakukkannya 
bebarapa kali. Hasil error terkecil adalah pada jumlah data 
training  100  dan  dilakukan  sebanyak  10  kali  uji  coba 
dengan  hasil  error  0.008773  dan  learning  rate  sebesar 
0.079086. 
 
Tabel 2 adalah tabel untuk ujicoba metode dengan 
merubah jumlah unit pada hiden layer. 
 
Tabel 2 Uji Coba Unit pada hiden layer 






1  3  0.015015  0.171741 
2  4  0.015015  0.160560 
3  5  0.015015  0.146116 
4  6  0.015015  0.020002 
5  7  0.015015  0.138380 
6  8  0.015015  0.111142 
7  9  0.015015  0.113034 
8  10  0.015015  0.012199 
  
Dari table 2, pengujian metode dengan merubah 
jumlah unit untuk mencapai error terkecil. Dari hasil 
pengujian  tersebut  diperoleh  error  terbesar  pada 
jumlah  unit  hiden  layer  sebesar    tiga  dengan  error 
0.171741  dan  diperoleh  error  terkecil  sebesar  
0.012199 dengan jumlah unit 10 pada layer hiden.  
Setelah diketahui jumlah unit terbaik yang akan 
digunakan, proses selanjutnya adalah mencari learning 
rate  terbaik  sehingga  dihasilkan  error  terkecil.  Hasil 
pengujian terlihat pada table 3 





Rate  Error 
1  0.01  0.050050  0.079777 
2  0.02  0.010010  0.066416 
3  0.03  0.015015  0.012199 
4  0.04  0.020020  0.091993 
5  0.05  0.025025  0.089579 
6  0.06  0.030030  0.088037 






Rate  Error 
8  0.08  0.040040  0.050644 
9  0.09  0.045045  0.078588 
10  0.1  0.050050  0.064574 
 
Setelah dilakukan beberapa uji coba, hasilnya 
terlihat  pada  table  3.  Error  terbesar  ketika 
masukkan µ0 sebesar 0.04 dengan error  0.091993 
dan  learning  rate  0.020020.  Untuk  error  terkecil 
sebesar 0.012199 dengan masukkan µ0 adalah 0.03 
dan menghasilkan learning rate sebesar 0.015015.  
Dari uji coba merubah masukkan jumlah unit 
pada  hiden  layer  dan  masukkan  µ0,  diperoleh 
masukkan terbaik pada jumlah unit hiden layer dan 
µ0  untuk  digunakan  pada  metode  jaringan  saraf 
tiruan backpropagation. Untuk jumlah hiden layer 
sebesar  10  dan  µ0  sebesar  0.03  sehingga 
menghasilkan  learnig  rate  0.015015  dan  error 
0.012199. 
4.   Penutup 
 Kesimpulan 
Dari  hasil  uji  coba  sistem  ini  dapat  ditarik 
beberapa kesimpulan: 
1.  Dengan menggunakan metode jaringan syaraf 
tiruan  bacpropagation  telah  tercapai  learning 
rate  sebesar  0.018450  dan  MSE  sebesar 
0.009997  dengan target  error  sebesar  0.0100 
pada iterasi ke-315. 
2.  Setelah sinyal elektrokardiografi diklasifikasi, 
selanjutnya  dilakukan  perbandingan  hasil 
output dari software sebanyak 40 kali uji coba 
dengan  data  asal,  maka  menghasilkan  error 
simpangan  sebesar  2.5%  dan  keberhasilan 
sebesar 97.5%. 
Saran 
Dalam proses pengambilan data, sebaiknya 
dilakukan  secara  realtime  agar  pengenalan 
kelainan jantung segera diketahui hasilnya.  
. 
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